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4. Zusammenfassung

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen kann man ableiten, dal der untersuchte Filter
Carbanit-Monoblock™ der Firma Carbonit Filteriechnik GmbH zur Entfemung von
halogenierien Kohlenwasserstoffen und den untersuchien Pllanzenschutzmitteln geeignet st
Die gemessenen Beladungskapazititen, fir die die in der Trinkwasserverordnung festgelegien
Grenzwerte im Filtrat noch erfillt wurden, lagen be ca. 2.8 g/kg fiir Chloroform bzw. bei 21
mg/kp fiir die untersuchte PSM-Mischung, Im Vergleich zum Adsorptionswen fiir
Chloroform an geschitteter Aktivkohle, der ber 0,6p/kg hept, ist die Leistung des
untersuchten Fillersystems um ein Vielfaches besser cinzuschitzen,

Ber kemner der durchgefithnien MeDBrethen konnte ¢ine Reduzierung der Leufihigken
nachgewiesen werden. Der vom Hersteller angegebene Volumenstrom von 1,5 Vmin wurde
unter den Versuchsbedingungen (konstant 4 bar Filterdruck) mit knapp 31/min klar
ubertroften. Die Reduzierung des Durchflusses mit steigendem Filtratvolumen ist nur sehr

Eering.
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